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MESURE EN TRANSMISSION SPECTRALE
OBJET DE L'ESSAI

L'échantillon a étudier est une laque de protection solaire de marque SIACO de type
SUNLAQUE. Pour les essais, elle a été déposée sur un substrat en polycarbonate.

L'objet de I'essai est de :

- décrire le fonctionnement optique de la laque,

- caractériser les propriétés optiques d'une laque d'isolation diffusante et a
transmission spectrale variable.

DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT OPTIQUE DE LA LAQUE
La laque est a absorption spectrale variable : elle effectue une sélection entre les
rayons Ultra-Violet (280 nm - 400 nm), visibles (400 nm - 800 nm), Infra-Rouge

(800 - 2400 nm). Ce point est quantifié dans le cadre de cet essai.

La laque est diffusante. Les rayons lumineux qui l'atteignent sont partiellement
transmis dans des directions différentes des directions d'incidence.

La grandeur intéressante a évaluer est I'éclairement, car c'est a I'éclairement qu'est
sensible la peau humaine ou les matériaux de maniére plus generale.

Cet éclairement correspond & I'ensemble des rayons incidents en un point donné,

quelles que soient leur inclinaison. De ce fait, il dépend de I'angle sous lequel est vu
la surface qui supporte la lague, ainsi que le montre le schéma suivant.
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Cet angle dépend de :
- la dimension de la surface de laque,
- la distance entre le point d'évaluation de I'éclairement et le plan de la laque.
L'évaluation d'un facteur de transmission représentatif de I'emploi reléverait donc
d'un montage spécifique et non d'un montage de laboratoire.

3. CONDITIONS DE REALISATIONS DE L'ESSAI
Les facteurs spectraux de transmission diffuse de I'échantillon ont été mesurés a
I'aide d'un spectrophotométre enregistreur PERKIN ELMER, type LAMBDA 9, le
15/10/96.

Le domaine spectral mesuré s'étend de 280 nm a 2400 nm, par pas de 1 nm.

L'intervalle spectral isolé par I'élément dispersif était de 4 nm dans le domaine
280 nm a 860 nm et inférieur a 20 nm dans le domaine 860 nm & 2400 nm.

La vitesse d'analyse est de 60,00 nm/min.
Le temps d'intégration est de 0,20 s.

L'ouverture géometrique des faisceaux en incidence du spectrophotométre est de
8°. L'echantillon est placé devant une sphere d'intégration de 60 mm de diamétre.

La surface d'analyse est de 3 mm x 5§ mm.

La température de la salle de mesure était de 21,0 °C + 1,5 °C.

swte du rapport page sulvante
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4, RESULTATS

lls sont fournis par les courbes de la page 5. L'incertitude absolue sur les valeurs
des longueurs d'onde est de : 0,5 nm.

L'incertitude absolue sur les valeurs des facteurs spectraux de transmission est de :
0,005 sur le domaine mesure.

L'interprétation des courbes ne peut étre faite qu'en valeur relative. La transmission
est sélective en dessous de 400 nm (domaine Ultra-Violet)

Paris, le 24 octobre 1996

Le Chef du Département Réalisation de I'essai
Métrologie et Instruments de Mesure ]

Raymond HUSSE i Jean GAUDEMER
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